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I, o?iB og 6 lny 



1.1. rrgesnac seals pjgygsfttau 

Generator HC typ PO-14 ataaovil arodlo napi^cle. zj^Aennego 
0 regal o’l'jaaej amplitudsle i cs^atotliv/o^cl- 
Prsyra^d slusy do badania uk?:,ad6w eXektronicanyoli vi 
zakresle caeetctliwosci 20 B 

1.2, Dfiiie te clinic Bae._. 



1 . 2 , 1 . 

1 p 2 . 2 , 



1.2.3. 

1 .2.4. 



1.2.5. 

1.2.6. 



1,2.7. 

1,2,6. 

1 .2,9. 
1 , 2 , 10 , 



1 .2,11 



200 


kHz. 








20 


Ha - 


. 200 


kHz 




I 


20 


Ka 


- 200 


Ha 


II 


200 


Hz 


2 


kHz 


III 


2 


kHz 


- 20 


kHz 


r/ 


20 


kHz 


" 200 


kHa 


± r% 


+ 


1 Hs 







Sakres cs^stotliwosci! 
Podsafcrssy csQatotliv/osoi* 



Pokledaosc cs^stotllwosois 

Stabilnosc ^GS^etotliwosci przy .stalej .temperaturse 
otoczeaia i staiym napic^^iu eiecis 0, 15 /j /sodE. po 
nagrsanla przyrE^idu/ 1j5 gods./dia— ■sa^sraaur-l'Si-Et'I i IV" 
oraa 3 godr.. r11 a -I-/ * 

T.^aksy[?]alae napifcie t 

Podsakreey napigcia T^yjsciowego i 



0 - 
0*^ 
0 - 
0 ■ 
0 ■ 



30V 

3 niY 
30 mV 
300 mV 
3 V 
30 V 

+ -V(? 



PokladnoBd ^daielnika napi^cia wygsciowego j 
w caiyin pasmie cEpstotlxvfOSol* 

Smiana napigoia wyjscioviego przy prsestrajaniu gene- 
ratora w ramacb, jednago. podBfikreauj 1 dB, ^ 
Dokiadnosc woltoinieraa napiccia vjy^BolOi^eso. 3(- 

gtoaunku do peine go wycbyleaia i^ernilca w calym pa^ 



yi 



mle cs^etotllwosci 



Znleksataloeaia nl,aliiilowei 

0.35a dla sakresa cz§stotliwo£oi H 1 
pray = 10 kOm U. — ^ 30V 



10 kOm 



^vjy 



li 0*355 dla sakresu csfatot^v^osci I i IV 



i. 10 kOra 



^obc 

UyposasejQte lampovfs? 



13^,^ ^ 30 V 




wy 




i3L 83 - 2 


szt 


SL 81 - 2 


n 


6AU6 - 2 


14 


EA. 91 - 1 


14 


JM. 


11 





“ ^ 






^{i£ilauie t 



220 Y 






110 V 


+ 


5% 


120 V 


+ 




25u V 


+ 


5f6 



- 10jSt 5U Ha 

- loeSi 50 lia 

- 10^1 50 a® 

- 1Q%t 5u Ha 



'i-2*'15* Pol)6r mocy z sieci: 



ca 85 ¥A 



1,2,14, Wymiaiy: TBysoko^6 270 um 

525 nim 

szero£:oi^6 595 

1,2.15- Cxfzar; ca 1? icg. 

5 * '^asada pracy 

^eneratoi? RO typ K)“14 sfciada si§ z nast^pu^qcych 
czlondw! 

1 . uiciadu gencr^ijEiceeo 

2. wtorniica katodowego / stopi^a isy^^clowego/ 

5 , i^zielmka ] 3 api§cia \vyij6ciowego 

4* T^oltomierza lampoweso 

5. Staliilizatora eleMironowago 

6. iiasilacza sieciowego 

Fodstaw^ ■ofciaau genaruj^cego Jest; wzmacniaoz opOJXJVi/y 
szaroicopasmowy pracuj^cy na xanipach 6A J6 i i!»Ii85 ■ 
V/aruxiek samowsDudaenia spelniojoy Jes1r "cyiko dla xj^dnaj 
cz^stotliwcici oicreiionej parametr'ami dodauniego eeiek* 
t;ywHi0go aprz$ienia awrotnegcj* 

Ukiad dodatniego selelctywjQegp epra^ieiiifi zwro’tnego 
przedstawloBy Jest n& rys,2. 

Cz^atotliwoed rezortansowa i;ego czw6rniJca olirealoaa je 



Tizojcem 





Bye# "I 














P" 

ujsiiiJiego spE^j^ieaifl zwrot:nego prssedsiiawioijy 
Jest m rys,5* 

Ujerme spra^s-.enis zwroti*9 stalailiauje wamocnxenia 
wsDiacMacaa i ^miesaleiMa Je od wahai napi^cia sieci 
i sialaDy parametrdw lamp. Dodatkowo spra^^eitie to sta- 
oilizuje napi^cie \TyJsci6we. 

ISakrea ea^Gtotllwosci generators v?ynosi od 20 Hb do 200 
kHz, aakres ten podzielorsy Jest na cztery podzakcesy, 
^miana podaakresov; odbywa. s±f prsiy pomoo-y prBel^csiiika, 
Ictory wli^osa odpowiednie opomosci w ukladsie dodaitnie- 
go selektywnego ^ra^genia aNvrotneeo, Flyima amiana 
CBfStotliv/osci odbyiva sif pray pomocy kondensatora obro- 
t owe go, V/t6rnik katodowy Ebudowany Jest na lampia 
HX 85 w poJ.^czeniu triodowym, 7^ katodzie ^ftornika kato- 
dowego anajduje si^ skokov^y daieLnik napifcia, Fapifcie 
^gnalu wyjsciowego moae bye regulowane skokowo i 
plyunie w pifcin. podzakresach. 'j>0Y^ 500m.V, 5 hlV, 

Plynna regulacja napifcia wyjsciowego odbyv^a si§ pruea 
smianf napi^cia na siatce stenij^ce J wtdrnika katodowego. 

IJapifCie wyjfeciowe sileraone Jest woltomieraein diodowym 
praenj^oym na laspie jiiAA 91, juruga dioda tej lampy 
sluay do antomatyesne J kortpensaeji pr^du pocs^tkowego 
pierwszej diody. 

Napi^cie sasilaJfiGe prostowane Jest w nkladBie mostko- 
wym z prostownikami selenowymi. 

Stabilisator napi^cia zasilajaocgo sklada si? ^ uw6ch 
lamp ELS'! wzfflaGniacza pr^dn stale go zbudowanego na lam- 
pie 6ATJ6 i stabiXizstora Jonowego na lampie STV 
150/30. Hapi^oie wyj^ciowe stabilisatora v^ynosi 350V, 
WsByatkie napiecia anodowa i ekranowe lamp 04 
stabilizowane . 

2, 0B5MGA mYRZ4pU 

2.1. Przed wlaczenlem prz:7rgad ti do slec1 ^ 

1, Praewdd uBieaiaJficy podl^czyc do sacisku ozE4caone& ^ 
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2* Prsel^cznik "SIEC^" ustawid w poiofienie «’0”. 

5 - Po zddfolu oUudow:? usiiawid bespiedanik i prsei^cznik 
napl^cia aaeilaj^cego na odpovvietmie napi^cie /220V- 
110V, 120V lub 25 OV /, wg* sai^caonego do instruct jl 
wi dotal tabllcaki transforniatora. 

Prayra^d jest ustawiouy fabrycaMe jja napifcie aieei 

220V 

4. Prseprowadsld korekcj^ aera mechaiiicarnsgo mierrdka. 

5, Potenc^ometn? ’’EEGCIACJA WAPI^CIA WIJBCIOW 2 GO” sk 3 ?eci 6 
w lewo. 

B * 2 • Iff ce l u u ru ch oyie jila przyra adu na lei y i 

1. V/istC2y6 prsyra^ do sieoi 0 napitciu odpovjiadaj^^cym 
ustav^ieniu praei^^cznika napi^cia zasilajq^cego. 

, * j 

2. Ustawi6 prsel^icariik "SIBC-0" w polozeniii "SXEO” 
oznak^ zal,j|c;zenia jest Awiecenia si§ lampki kon- 
trolne j* 

5. Po nagraadiu przyra^du / po uplyvae 60 minut od 
clLWili wi^caeiiia/ przeprowadzld korekcjf a era 
elektrycanego potenc jornetraiL ozuaozonyai ” 3 S 3 RO" na 
plycie front owe 3. 

4« Przel^oarixkieJB- '^MKOSlEUBl** \yyt>rad ^fidaijy zakras 

czf s t ot 11 v/o^ c i ♦ 



1, 



Jstawid sklal§ cs^stotliwo^ci na aadan^ czfsi:otliwos6* 

6. Przel^cznikieai " ZAEUES UaPI^IA WYJSClOffiEGO'’ , oraz 
potencjornetreia kEGULaCJA HAPIigCIA WYJSCIOWEGO" 
ustawld Zidane napi^d® ® generator a* 

7* Pol^cayd zaciski wejeoiowe generatora a badanym 
dem elektronicznym. 

3 * KOHEKCJA PRZra34;DU 

Oz^stotllwoAd genaratora MOzna korvgowad pr^y pomooy 




• a - 



oporno6ci opornlk6w i podenmofici txyiiLBr6w. 

Oponilki 1 tEjmej^ an^'jdu^J^ si§ na plytce nad kondensa— 
toraxui obr^otowymi* 

Dost$p do ti^mordw dost mosliijy od gdry aparatn po 
2d;}?clu eii^nea obudowy , a do opomikdw po sdjeciu gdme^ 
obudOT^ i efcrami. 



C1 y C5 
C2* GS 
05 , CIO 
C4» C12 



Zmiana csf stotliv/oi^ci qdbywa sl§s 

na aakresie 1 opoi^nlfcanii E1, E 5 i trymorarai 
” ” 2 " E2, R6 " 

" 3 " E3, R7 " 

" " 4 *1 ita " 



2# Koi'eJccji napi^cia zasllaj^cogo + 350^ dokonujo si? potenojo* 
metrem E52* Potencjometr R 32 uraiesaczopy jest w ppawej 
cz?feci aparatu. Itostfp do potenc jometru jest moEiliwy po 
zd j?citi gome J obudowy . 



3* Korekcja amplitude napi^cia wyj^ciowego odbywa si? prsy 
pamocy potency ometm E9 dla sakresu 1 i potenojometrem 
RIO dla zakresu 2,3i^- 



Potencjometxy R9 i S10 zaajdiij^ si^ w lewej cz?Scl aparatn^ 
Dost^p do potancjoiaetrdw jest moiliwy po zdj?ciu gornej 
obndowy, 

4. Xorekcja wskazad woltomierza odbywa si? praez zmanf 

warto^ci opornika H33*ppornik R33 zuajduje sif w poblizu 
cokolu lajDpy "Baa 9'^» Rost?p do opornika jest nozliwy po 
adj?ciu dolnej obudowy. 

4. KOHSTRUXCJA PRZYHZABU 

Generator EG typ PO-14 sklada si? z nast?puj4^5y<^^ panel! * 

~ paneln plyty ozolowej z kondensatorami obrotowynii 

- paneln wzmaoniacza 

- panelu zasllacza 

- panelu dzlelnlka napi?cia 

Konstrukcja taka pozwala na oddsielme wy Jjaowanie poascaes(^3J^^^ 

panel! . 
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1 



Wykas elemen'baw do Gemratora RG typ i^-14 




JT a 2 w a 
2 



typ 



dane znamionowe 

4 



liv/agi 



I Rl 
RZ 

B5 

E 6 

27 

R 8 

I 



RIO 

R 11 

Ria 

R 15 

Alii- 

a -15 

216 

RI 7 

aia 

R 19 

Rao 



Oporni-k warstw.inetali 
Opornik v/arwstwoiny 
Opornik warsirw.nietali 

Opomik warstwowy 
•1 



MLO? 910 kOm 1 W i 5 « dobra 6 
OWS-212 +91 kOm 0^5ff ^1?E~X 51 kOm- 



w 

ti 



”5 

It 



07/S-212 

II 



01 K 3-212 

n 



4-5 MOm 1W X 5?S 

510 kDm 0 , 5 W t 1 %-I 
+G2 kDm 0,5W ^2%.-! 

56 kOm 0,5W i 15S-T 
■t-510 Cm 0,5W 



ik warstw, metal. 



O^ornik 
« warstwawy 



M£JT 4,7 MOm 1W 

MiT +27 r.iOm 1 W - ^ 

OV/S-212 +500 kOm 0,5W -1^1 



^30 kOm 

dotrad 
56 kOm-* 

6S kOm 

do’brad 
51 Om— 1 kOm 

dobrad 
220 kOm.- 
370 kOm 






OporuLk warstwowy 



OporiDik \mrstwov/y 

II ti 



Ogornik warstwoviy 



OlVS-212 510 kOm 0,5V? t dobrad 

■■ +75 kDm 0,5W - 1%- I 68 kOm- 

- 82 kOm 



II 



II 



It 



OWS-212 

tt 



0 \ 7 S -511 

OWS -311 

0 V;S -212 



56 kOm 0,5W dobrad 

+3 kOm 0*5W i 15s -I 2,7kOm . 

^ - 5,6 kDm 



5 kOm 1W I5& -I 
+5 kOm 1W -1^ 

+ 51 Om 0,5W -1%-JLI 



dobrad 
10 0m-1000m 



! ^9 Potenojometr warstwowy SP-iib 5 kOm - A-2W 22-P-5 



tl 



Opomik 



wars two vjy 

It 

n 

it 



^ornik drutowy 



«1 

tf 

It 

H 



viar^stwowjr 

If 






SP-IIb 5 kOm - a-2VP oh 22 P*5 

0\VS-211 510 Om 0,25V? - 5^ 

O'gVS-212 55 IcQm 0,5W - ^ “XI 

OVra-212 300 kDm 0,5W -5^-11 

OViS-211 3 kOm 0,25W i 3% 

Opd-16 5,9 kDm-16W - 5^ 
0'.SS-411 15 kDm 2W -^-^1 

OWS-211 510 Om 0,25W +5%-XX 

OfWB-211 1 MOffi 0,25W+5?S-II 

OWS-212 4? Om 0,5W+5S6-II 

PA-102 10 kOm -A-SST o620 P-1 






ffiMfaiA t i "ri 



- 10 - 



* 1 - 

H 21 

R22 






Opornik warstwp 






If 



*1 



R4? 

H 48 

R49 

H 50 

S 51 

H 52 

R 55 

R54 

C1 

ca 



u 



it 



II 



i“o1;eD,c j twarsturowy 



Opornik 



waxstiffowj 



11 



Trymar ceram*pi* 
11 



OWS-211 

ti 



R 24 


n 


djinitowy 


wyk,wl* 


R 25 


ft 


11 


IT 


R 26 


n 


it 


tr 


H 27 


H 


H 


t« 


R 2 S 




n 


n 


R 29 


If 


tt 


It 


R 30 


11 


ff 


« 


fiji 


ft 


tf 


ft 


S 32 


ft 


warstwowy 


OWB -211 


R 33 


ft 


fl 


OWS -212 


R 34 


n 


h 


OWS -212 


R 55 


Poteaci iwar stwowy 


PA -102 


H 56 


11 




PG -101 


R 57 


Opornik warstwgwy 


OWB -212 


R 58 


II 


M 

A. 


IT 


H 39 


n 


Q 


OWS -211 


S 40 


II 


H 


OWS -311 


R 41 


ft 


n 


OWS -211 


R 42 


fi 


H 


OWS -311 


R 43 


fl 


ft 


OWS -211 


H 44 


It 


if 


OWS -311 


H 45 


H 


H 


OWS -211 


H 46 


n 


t1 


ii 



fO 

n 

cr 

fr 



PA-1 02 
0WS-£H1 

0?GP^ 

■K3P-4 



220 Om- 0,25W ^ 5 % -II 
510 k0m-0,25W - 5 ^ 6-11 

51 0m-0,251ff -I.II 

5054 Ojn i 0,236 
1511 Om t 0,236 

52 On “ 

52 Oui ^ 0,25S 

52 Qm t 0,2^ 

421,6 Om ~ 0 ;2S8 

425,5 Om i 0,236 

468 Om i 0,236' 

100 oift ^,25W'i 535-11 
51 kOm - 0 , 5 W - 5 ^ 6^11 
15 kOm - 0 , 5 ?? r ^3:1 
100 kOm-B-ilT 16 P5 

100 Om t 1C^1W 16 P3 

510 JcOm- 0,5ff t 536-11 

510 kOm- 0,5W - ^ -II 
4 ,V kOm- 0,25W « 5^6 -II 
300 kOm -1W t 5SS_ii 
500 0m-O,25W 
150 Om -1W ^536 -II 
300 Om-0, 25ff t 5^11 
150 Om-llff t 53S-II 
270 3c0m-0,25W i 53S-II 
300 kOm- 0,25W tj 36 - 3 tl 
300 kGm-0,25W t 5% -II 
470 kOm -0,25ff t ^6*J:I 
1,1 k0nL-O,25W ±536-11 
590 k0m-0,25W ±536 -II 
240 Him -0,25ff ± 59S-II 
100 k0iH-A-2W 06 16 P-3 
10 Him -2ff ± 556 -II 
6,8 kOm -3T ± 556 -II 
^ P?/30 pP 50OT-P-I2O 
^ pP/50 pF 500V-P^120 



II 



03 

C4 

03 

G6 

07 

C8 

eg 

G10 

eii 



^j^jaer ceraia.plytlci 
h 

tf " 

Kondens • csr < rur^ . 

H « 

Trymer cerm.plytk* 
Kondens, mikowy 
Ti^yiaer ceram.pii 
Kondens . c e ran * Turk , 



G 12 Hryiner cerifpiytkowy 
015 Kord* car, rurkowy 

C14 Eond, pow.o’bre 

Cl 5 " 

G1 6 Kondens . e le fct ro 1 , 



017 

CIS 

Cl 9 
020 
C21 
022 
C25 
C 24 
025 
C26 
027 
G 2 B 
029 

C50 

C51 

052 



" pap* hena, 
" elektrol. 



<* 

IP 



II 

rr 



** pap, hermat, 

" herm* z patp*nnst, 

" tr 



Kondens. elektrol, 

tt 



ft 

Konaras. elektrol. 
EoEsiena. oik,^ 



T0P“4 BpP/JO pF-50OV-P-iaO 
B pP/50 pF 500V-P120 
IGP-4 S pF/50 pF 500TT-P120 
E0R2-typI 20pF 5OOV-P120 

47 pF “ 5 % - 500 V- N 47 
B pF/50 pF 500V ~P^120 
5S pP +5^ 250V-W 

t 3% 500V ^ P120 

- w 



It 



[DCP-4 

ESO-1 

2 ICP --4 

ECR-2 
typ I 



6 pF 



- + 



BCE-2 

typl 

KPOM) 
SPOM J 



75 pF - ^ 5007 
8 pF/50 pF 500V- PI 20 

62 pP -5% 500V-N47 

po2jq;CEy6 rdwnolegle 

5 v 12 / 4 ^ seko^e/po ^jedne^j 

5 / 2 kaidego ^oxi- 

de nsat ora 23C450/EP0M 



£ 0 ^ 4507 kl ,766 



KSN-20/ 

450 

KBG- 4 IP- 2 «r 0 , 25 ^toP -535 ^iOOV 

EEl-20/ 20 /US' 4507 kl.766 

450 ^ 



U 

EEE- 5/350 

IBS-HP-2W 

MPHP-2-A 

If 

ff 

iCBIC 100/50 
iCEM 50/12 
^» 50/450 

tt 

SaPHP »1 



^^^ 50/450 

KSO-5 



If 



^350 V kl.766 
0 , 25 /O? t ^ 4007 
4 y«P 2007 t 5^ 



tl ' 



2007 ^5^6 

100 507 kl.766 

30 ^ 127 kl*766 
50 ^ 4507 kl . 766 

1 ^ ± 9% 2507 

" ri 

5C>/PP 4507 kl,766 
B 200 pP i 5 % - 500 V-B 



12 



1 

\ri 

V2 

V3 

74 

75 

76 

77 

78 

r 

Pr 

Pr2 

Pr3 

Pr4 

U 

t2 

BT 

B2 

Tr 

► 

P7 

P2 

P3 

P4 

:i33 

"34 

335 

R4 



‘55 



Lampa 



II 

II 

IT 



tl 

II 

tt 

Tt 

ft 

n 



Miernik magneto- 
elektnycany 

St 05 prostowniczy 
Belenowy 



IT 

If 



tl 

Tt 



6AU6 
SL 83 

o 

EAAS1 

B161 

W 

6AtJ6 

STiyi 50/30 
HEA-31 

3PS-6B 

IT 

Tf 



Zardwka radioskalowa 2-“' C/13 

Zardwka sygnalizac- 
do tablio rozdaielcz^ 

Bespieczcik topikowy 

" n 

Transform, aieciowy 

PraeSr. okrotoiijy 

" w 

Przei, t>3:ysfcav!lcEny 

Kondena, ceram * 

” ®ik5,vy 

Kond, pap^ henaet. 

Opornik warstwo-fl 5 T 
11 



E- 14 
BTr 20/5 

n 

wyk.wi. 



POW-COKt-242 
P0\r-C0Kt-1 52 
Vft- 2p 



ZClt-1 typ I 

KSO- 5 
ICBG-. If? 

OTO- 311 
Oirs- 311 
07/S- 21? 

01?s- 212 



Tungsram 

tT 

Haltron 
Phi lips 

tt 

Tungsrain 
Tele fun kneji 



1 



50yUA 



250T 100mA 



tl 

tt 






e»37 0,3A 

1 57/ 220T Tungsram 

1A 
2A 

1107- T207-220T- 2307/ 
4307- 4607; 6,3j 6,37;S,37 



D-2321-001/1 
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a/ 1 ezt. - beaplocanik toplkowy typu BTR-2(ji^-I4 
b/ 1 szt* - boaplecznik topikowy typu BTR-2()t-2A 

2 , 5i;n-atf sioclony kompletsy C-4578--OTS-1 
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